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El detector N-15 es un detector de neutrones de centelleo de geometría rectangular 
(23x33x4 cm).  La zona sensible del detector está formada por 5 laminas transparentes 
de aproximadamente 0.017 cm de espesor de una mezcla de 10B enriquecido al 95% y 
de un centellador de ZnS(Ag). Las láminas están depositadas entre 4 placas de PMMA de 
8 mm de espesor, que actúan como guía de luz y moderador respectivamente, rodeado 
de un reflector de aluminio Mylar de 8 µm.  
Se estimó la respuesta del detector en reacciones (n, a), para el detector desnudo y moderado con 
Polietileno de Alta densidad. 
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Se calculó la respuesta del detector desnudo y diferentes espesores de 
polietileno de alta densidad para fuentes monoenergéticas de neutrones 
y para fuentes de 241AmBe y 252Cf. La mejor respuesta se obtiene cuando 
el espesor del moderador es de 24 mm. 
INTRODUCCIÓN 
 Cálculo de la respuesta del detector de neutrones 
10
B+ZnS(Ag) 
con el código MCNPX 
Los sistemas de detección, llamados “Radiation Portal Monitors” RPM o Monitores de 
Radiación tipo Pórtico [1], incluyen conjuntos de detectores gamma y de neutrones para 
la detección de Materiales Nucleares Especiales (SNM) [2]. Habitualmente, los 
detectores de neutrones empleados en los pórticos son contadores proporcionales de 
3He, pero debido a la escasez de 3He, se han hecho investigaciones para encontrar 




Calcular la respuesta de un novedoso detector de 10B+ZnS(Ag) con distintas condiciones 
de moderación. El detector se fabricó por la empresa BridgePort y sus moderadores 
diseñados por el Laboratorio de Ingeniería Nuclear (UPM). En forma comercial se conoce 
como nDet-Brick, N-15. La respuesta se calculó mediante métodos Monte Carlo con el 
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Casos 
Detector N-15 Desnudo 
Modelo MCNPX 
Corte interior del detector 5 capas sensibles 10B+ZnS(Ag) en 4 
placas de PMMA 
Modelo MCNPX: 
La cantidad de historias fue suficientemente grande como para obtener un error estadístico menor al 
3%. Se usaron las secciones eficaces de la librería ENDF/B-VI.  En los cálculos se incluyó el tratamiento 
S(α, β) para incluir el efecto del moderador para neutrones de bajas energías [5]. 
•29 fuentes monoenergeticas de 10-9 a 20 Mev  
Detector desnudo, moderado (12+24) y (24+48)  mm de 
PEAD  
•Fuente de 241AmBe  
Detector desnudo, moderado (12+24) y (24+48) mm de 
PEAD 
•Fuente de 252Cf 
Detector desnudo, moderado (12+24) y (24+48) mm de 
PEAD 
93 casos MCNPX 
 
*Los resultados se presentan NORMALIZADOS a la unidad 
en los gráficos 
Para todos los detectores la mayor eficiencia ocurre para el 
252Cf debido a que su energía media es menor a la de los 
neutrones del 241AmBe, con lo que el balance de neutrones 
que llegan a térmicos por cada neutrón emitido es más 
favorable. Se ha estimado la repuesta del detector a 29 
energías y en distintas condiciones. 
Descripción del detector N-15 y Modelo para MCNPX 
al 95% 
 Espesor ~ 0.017 cm 
10B+ZnS(Ag) 
0.017643 cm  
12 mm PEAD  
24 mm PEAD  
(trasera) 
24 mm PEAD  















RT   φT 
PEAD 
[cm] 
RT   φT 
0 21.2 174.2 0 16.7 158.8 
12 123.5 232.2 12 82.8 201.4 
24 218.8 264.1 24 156.1 231.9 
Tabla I.- Respuesta del detector N-15 desnudo, y con 12+24 y 24+48 mm de PEAD ante una 
fuente de 252Cf y 241AmBe 
 






241AmBe 10.52% 41.12% 67.57% 
252Cf 12.16% 53.18% 82.84% 
Tabla II.- Eficiencia de Detección para las fuentes de 241AmBe y 252Cf 
